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(2) Der Fachstelle für Atemschutz über die
U bereinstimmung von persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA) mit der
vfdb-Richtlinie 0B'1 0:201 5-09 Anhang 02
"Atemschutzgeräte".

(3) Nr. der Bescheinigung

(4) Produkt:

(5) Hersteller:

(6) Anschrift:

(7) Die Bauart dieser
rüstung sowie die
Ausführungen sind
Bescheinigung

U bere¡ nst¡ m m u n gserkläru ng
Decl aration of conform ity

From the expert's board for respiratory
protective equipmen t about the confirmation
personal protective equipment (PPE) wtth
vfdb-directive 081 0: 20 1 5-09 an nex 02
" respiratory protective devices."

No. of Certificate:

8096/17l1-AG

Product:

QS II

(8) Die Fachstelle für
EXAM GmbH,
Fachstelle entsp
bescheinigt, dass
Schutzausrüstu
Anforderungen
0810:2015-09 An
Ergebnisse der Prüfung s ind
genannten Prüfberichten n

(9) DieseUbereinstimmungserklärung
ist gültig bis

21t08t2022

Fachstelle für Atemschulz I expeft's board for respiratory equipment

DEKRA EXAM GmbH
Essen, 2110812017

Wolfgang Wisc Sven Stockmann

Seite / Page 1 I 1 - 8096117|1-AG
Diese Übereinstimmungserklärung darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden

Th¡s declaration of conformity may only be publ¡shed Ìn its entirety and without any change

Fachstelle für Atemschutz, DEKRA EXAM GmbH, Adlersfaße29,45307 Essen, Germany,
Tel. +49 201 52319-0, Fax+49 201 52319-401, zs-exam@dekra.com
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(10) Anhanq

zul
(1 1) Übereinstimmungserklärung

für die Firma

(12) 12.1 Geqenstand und Tvp

8096/17l1-AG

for the company

fnterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

12.1 Subiect and tvpe

Appendix

to
Decl a ration of conform ity

Respiratory equipment -
contained compressed

22

QS ll

(13)

(14)

Atemgeräte - Autonome Leichttauch-
geräte mit Druckluft, Baureihe

sichere Anwendunq

keine

Anlage A
Anlage B
Anlage C
Anlage D
Anlage E
Anlage F

T
D
D

Die in den vorstehenden Anl
Baugruppen sind untereinander

(15) Matrix kombinierbarer Bauqruooen

entfällt

Fachstelle für Atemschutz I expert's board for respiratory equipment
DEKRA EXAM GmbH
Essen, 21.08.2017

Sven Stockmann
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DEKRA EXAM GmbH, Adlerstraße 29, 45307 Essen, Germany,
Tel +49.020 1 523 1 9-0, F ax + 49 0201.523 1 9-40 1, zs-exam@dekra.com

Wolfgang W



für die Firma

A1 Adjustable harness FL for single cylinder (Zeichnungsnr./

Anlaqe A

Trageplatten

zur
Ü bereinstimmungserklärung

Prüfbericht(e) Nr
Test repoñ(s) no
8096/r7

Fachstelle für Atemschutz I expeft's
DEKRA EXAM GmbH
Essen, 21.08.2017

Wolfgang Wisch

Annex A

Back plates

to
Dec la ration of conform ity

8096/17l1-AG

for the company

lnterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

Datum
Date
21.08.2017

l
I

I
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Diese Übereinstimmungserklärung darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
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Anlaqe B

Druckminderereinheit

zut
Ü bereinstimmungserkläru ng

Annex B

Pressure reducer

to
Dec I a rati o n of co nfo rm ity

für die Firma

81 R401 (Zeichnungsnr./drawing no.346 190 401)
Prüfbericht(e) Nr. Datum
Test repoft(s) no Date
8096/17 21.08.20',17

Fachstelle für Atemschutz I expeft's
DEKRA EXAM GmbH
Essen, 21.08.2017

8096/1711-AG

for the company

lnterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

Wolfgang isch

Seite/ Page 1 / 1 Anlage B vom I Annex B of 11 07 2017 - 807311711 IG
Diese Übereinstimmungserklärung darf nur vollständig und unverändert we¡terverbreitet werden.
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DEKRA EXAM GmbH, Adlerstraße 29, 45307 Essen, Germany,
Tel +49 0201 52319-0, Fax +49.0201 52319401, zs-exam@dekra.com



Anlage Q

Druckanzeige

zut
Ü bereinstimmu ngserklärung

Prüfbericht(e) Nr
Test report(s) no
8096/17

Fachstelle frir Atemschutz I expeft's
DEKRA EXAM GmbH
Essen, 21.08.2017

Annex C

Pressure Gauge

to
Declaration of conformity

für die Firma

C1 Mechanical gauge (Zeichnungsnr.ldrawing no.31 2501

8096/17lr-AG

for the company

f nterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

Datum
Date
2',1.08.2017

Wolfgang W
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Diese Ubereinstimmungserklärung darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden
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DEKRA EXAM GmbH, Adlerstraße 29, 45307 Essen, Germany,
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Anlage D

Atemanschlüsse

zut
U bereinstimm ungserklä rung

für die Firma

D1

Annex D

Face pieces

to
Declaration of conform ity

8096/17l1-AG

for the company

lnterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

S-ESA (Zeichnungsnr.ldrawing no. 30 I 16)
Prüfbericht(e) Nr. Datum
Test repoñ(s) no Date
8096/17 21.08.2017

Fachstelle für Atemschutz I expeft's board for
DEKRA EXAM GmbH
Essen, 21.08.2017

Wolfgang Wischerhoff
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Anlaqe E

Lungenautomaten

zur
Übereinstimmungserklärung

für die Firma

E1

Annex E

Lung demand valves

to
Decla ration of conform ity

8096/1711-AG

for the company

lnterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

S-ESA (Zeichnungsnr.ldrawing no. 30 115)
Prüfbericht(e) Nr. Datum
Test repoft(s) no Date
8096/17 2'1.08.2017

Fachstelle für Atemschutz I expeft's
DEKRA EXAM GmbH
Essen, 21.08.2017

Wo gwi
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für die Firma

F1 Gylinder 6.8 I Alu-Liner (Zeichnungsnr./drawing no.30076)

Anlaqe F

Druckbehälter

zuf
Uberei nstimmu ngserkläru ng

Prüfbericht(e) Nr
Test repoñ(s) no
8096/17

Fachstelle frir Atemschutz I experT's board

DEKRA EXAM GMbH
Essen, 21.08.2017

Wolfgang W

Annex F

Pressure vesse/s

to
D ec I a rati o n of co nfo rm itY

8096/17l1-AG

for the company

lnterspiro AB, P.O. Box 2853, 18728 Täby, Sweden

Datum
Date
21.08.2017
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